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Preparación
Muestra en Copa  

BUFFER
Mixing 

Mezcla en 

Cartridge 
Lectura Estándar

Imprimir 

Quick Test

CKMB Poner Chip 75ul Suero/P(EDTA)-WB 1 minuto 75ul
Poner Cartridge en Holder 

+ Click Test
Click Print (15') Menor 5ng/ml

cTnI    Poner Chip 75ul Suero/P(EDTA)-WB  1 minuto 75ul 
Poner Cartridge en Holder 

+ Click Test
Click Print (15') Menor 0.3ng/ml

PCT Poner Chip
50ul Suero/P(EDTA) o 75ul 

WB  1 minuto 75ul 
Poner Cartridge en Holder 

+ Click Test
Click Print (15') 0.0 - 0.5ng/ml

Pro-BNP Poner Chip 75ul Suero/P(EDTA)-WB 1 minuto 75ul 
Poner Cartridge en Holder 

+ Click Test

Click Print  

(15')
    > 300pg/ml                              

Indica Riesgo de ICC

FSH Poner Chip 75ul Suero/P(EDTA)-WB 1 minuto 75 ul
Poner Cartridge en Holder 

+ Click Test  
Click Print (15')

Periodo Folicular 4.4 - 12.4mIU/ml 

Periodo Ovulacion 4.8 - 20.9mIU/ml    

Fase Lutea 1.9 -7.7mIU/ml                        

Fase Menopausia  22.7-130 mIU/ml

βHCG Poner Chip 20ul Suero/P(EDTA)-WB 1 minuto 75ul
Poner Cartrige en Holder 

+ Click Test
Click Print (15') Negativo <5mUI/ml

A1C Poner Chip 10ul WB en Buffer (EDTA) 1 minuto 75ul  
 Poner Cartridge en 

Holder+Click Test Click Print (5') Normal  4 - 6%

PSA Poner Chip 75ul  Suero  en Buffer 1 minuto 75ul  
Poner Cartridge en Holder 

+ Click Test Click Print (15')
Negativo <4ng/ml

T3 Poner Chip 75ul Suero-P(EDTA) WB 1minuto 75ul  
Poner Cartridge en Holder 

+ Click Test Click Print (15') 0.8 - 2 ng/ml 

T4 Poner Chip 75ul Suero-P(EDTA)  WB  1 minuto 75ul  
Poner Cartridge en Holder 

+ Click Test
Click Print (15') 5.1 - 14.1 ug/dl 

fT4 Poner Chip 75ul Suero-P(EDTA)  WB 1 minuto 75ul  
Poner Cartridge en Holder 

+ Click Test
Click Print (15') 0.94 - 1.72 ng/dl  

TSH Poner Chip 75ul Suero-P(EDTA) WB 1 minuto 75ul 
Poner Cartridge en Holder 

+ Click Test
Click Print (15') 0.3 - 4.2 mUI/L

CRP Poner Chip

Llenar capilar  con WB  

transferir a copa Buffer  ** 1 minuto 3 gotas Mezcla
Poner Cartridge en Holder 

+ Click Test
Click Print (3')

<1.0mg/L bajo risk CVD         1-3mg/L 

moderado CVD  >3mg/L  alto riego 

CVD  >10mg/L infeccion (B/V)*  

>20mg/L infeccion (B)

D-Dimer Poner Chip
10ul Plasma             (Citrato 

de Na)                   o 15ul WB  
1 minuto 75ul  

Poner Cartridge en Holder 

+ ClickTest
Click Print   (5')

Estado Estacionario                < 

0.5mg/L                 Hiperfusion 

Secundaria         > 0.5mg/L  se 

recomienda                       Terapia 

Trombolitica

1.- Las muestras  Plasma para BHCG, T4, TSH,(EDTA recomendado)

2.- Antes de realizar test, activar “use” en  setting luego salvar.

3.- Para CKMB, cTnI, PCT, Pro-BNP(Plasma con EDTA recomendado) 

4.- **CRP puede utilizar 5ul de Suero o Plasma (EDTA) y agregar a Buffer y mezclar

5.-  Los test deben ser usados a temperatura ambiente.

6.- D-Dimer recomendado Citrato de Na (Microtubo CELESTE)

7.- Evitar la formación de Hemolisis. REV.- 10112020 JUM

8.- * B= Bacteriana  V= Viral
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Valores ReferenciaTEST

Los insertos de cada tecnica lo puede encontrar en nuestra pag web 
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